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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE 3 ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA SECCIÓN DE 
DIAGNOSTICO POR IMAGEN DE MADRID SALUD 

 
1.- OBJETO 
 
El objeto del presente contrato es el suministro de 3 Estaciones de Trabajo, 
complementarias y compatibles con el Sistema Pack Riss de la Sección de Diagnóstico 
por Imagen de Madrid Salud, destinadas al estudio e informe de las imágenes 
mamográficas y ecográficas realizadas por este Sistema en dicha Sección.  
 

Cada una de las Estaciones de Trabajo a suministrar incluirá los siguientes elementos: 
 

 1 CPU 
 1 Monitor para RIS 
 2 Monitores de 5 Mpx para Mamografía. 
 1 Teclado Español 
 1 Ratón 
 Tarjetas gráficas necesarias, específicas para los monitores diagnósticos. 
 S.O. Windows 7 SP1 64 bits o superior. 

 
Las entidades licitadoras deberán presentar oferta a la totalidad de los elementos incluidos 
en el objeto del contrato, sin que se admitan ofertas parciales que no engloben la totalidad 
de los mismos. Las 3 Estaciones objeto del suministro deberán ser nuevas y con las 
garantías correspondientes, sin que se admita ningún elemento o componente usado o 
recuperado.  
 
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO 
 
El suministro objeto del contrato deberá incorporar las siguientes características: 
 

CPU Estación de Diagnóstico 

Procesadores: Intel Quad Core 

Memoria: RAM de 8GB 

Disco Duro: Disco 1000GB 

Tarjeta de Red: Integrated Gbe 

Unidad Óptica: DVD-ROM /Grabador 16X DVD+/-RW Super Multi 

Accesorios: Ratón, Teclado, Cables 

Gráficos: 1 x K620 o equivalente   

Sistema Operativo Windows 7 Sp1 64 Bits o superior. 

Los monitores diagnósticos deben cumplir las siguientes características mínimas: 
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TECNOLOGIA DE LA PANTALLA  TFT COLOR LCD DUAL 

TIPO DE BACKLIGHT  LED 

TAMAÑO DE PANTALLA ( DIAGONAL )  20"  (mínimo) 

RATIO DE IMAGEN  5:04 

RESOLUCION   NATIVA 5MP  

TAMAÑO DE PUNTO  0,1650 mm 

MONOCROMO   10 BITS IN 12 BITS OUT 

ANGULO DE VISION  176º Horizontal y Vertical 

CORRECION POR PIXELS   

COMPENSACION LUZ DE AMBIENTE   

SENSOR INTEGRADO DE ALTA PRECISION 18 BITS   

LUMINANCIA DE CALIBRACION  500cd/ m2  

TIPOS DE ENTRADA  2 DVI/D Dual link y 2 Display Port 

PANEL PROTECTOR   

TARJETA GRAFICA   Específica para monitores 5 Mpx 

 

Se consideran, asimismo, incluidos, dentro del precio de licitación, los siguientes 
conceptos: 

 Soporte para las Estaciones 5 x 8 NBD 
 En caso de avería que produzca la parada del sistema la respuesta será inmediata 

(en un plazo máximo de 2 horas desde el aviso de la Unidad de Diagnóstico por 
Imagen)  

 Estaciones con sus elementos y componentes nuevos y con las garantías 
correspondientes. 

 Transporte de todos los elementos objeto del suministro  
 Cuatro años de garantía total (desde la fecha de puesta en marcha) incluyendo 

todos sus elementos y componentes, salvo que los elementos ofrezcan un periodo 
mayor de garantía, en cuyo caso se aplicará este último. 

 Mano de obra necesaria para todos los trabajos incluidos en el suministro hasta la 
puesta definitiva en funcionamiento en la Sección de Diagnóstico por Imagen de 
Madrid Salud. 

 Posibles actuaciones auxiliares necesarias para el funcionamiento de la 
maquinaria objeto del suministro (cableado, cajeado, electricidad etc) 

 Cualquier tipo de tasas, cánones, o licencias necesarias para el funcionamiento de 
las Estaciones. 

 La entidad adjudicataria aportará el personal preciso para atender a sus 
obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, por 
cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empresario y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo y Prevención de Riesgos 
Laborales, referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda 
alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con la Administración 
contratante, ni exigirse a ésta responsabilidades de cualquier clase, como 
consecuencia de las obligaciones existentes entre la entidad adjudicataria y su 
personal, aún en el supuesto de que los despidos o medidas que adopte se basen 
en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato.  
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Este personal estará debidamente cualificado y con la homologación necesaria 
para la realización de todos los trabajos objeto del presente contrato.  

 La empresa adjudicataria, pondrá a disposición de Madrid Salud, durante todo el 
periodo de garantía, un teléfono de soporte y un  correo electrónico para la 
atención de las incidencias, con el objeto de garantizar la eficiencia en la atención 
específica y especializada para la Sección de Diagnóstico por Imagen. 

 El suministro incluirá, sin coste, un mantenimiento preventivo de las 3 Estaciones 
con todos sus elementos y la calibración de los monitores, todo ello cada 6 meses, 
durante todo el periodo de garantía del suministro (mínimo 4 años desde su puesta 
en funcionamiento en la Sección de Diagnóstico por Imagen) 
 

3.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
 
El suministro se entregará por la entidad adjudicataria tras la formalización del contrato, 
no debiendo mediar más de 8 semanas entre la fecha de formalización y la del suministro 
y puesta en marcha de las 3 Estaciones de Trabajo. Este plazo incluirá la prueba de las 
mismas,  verificando su perfecto funcionamiento y ausencia de incidencias.  
 
El lugar de entrega e instalación del suministro, incluyendo la totalidad de sus 
componentes, aparataje y elementos auxiliares, será la Sección de Diagnóstico por 
Imagen del Centro de Diagnóstico Médico de la Subdirección General de Prevención y 
Promoción de la Salud de Madrid Salud, ubicada en la C/ Montesa nº 22 de Madrid 
(edificio A) 

 
4.- OTRAS OBLIGACIONES: 
 
Las entidades licitadoras estarán obligadas al cumplimiento de lo siguiente: 

4.1 Garantizar que el suministro objeto del contrato se desarrollará respetando las 
normas socio-laborales y de accesibilidad universal en los términos previstos en el 
Texto Refundido de la ley general de derechos de personas con diversidad funcional y 
de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre y las normas de seguridad y salud reguladas en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
4.2 En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar las 
entidades licitadoras o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá 
hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las 
mujeres o estereotipos sexistas y fomentar con valores de igualdad la presencia 
equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.  
 
4.3 La entidad adjudicataria adoptará las medidas de seguridad y salud en el trabajo 
que sean obligatorias,  para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan afectar 
a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras. 
 

 
5.- PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN 
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El presupuesto de contratación asciende a 37.281 €, al que corresponde por IVA (21%) 
la cuantía de 7.829,01 € totalizando el contrato en 45.110,01 €, IVA incluido (21%), 
incluyendo estas cuantías la totalidad de los trabajos necesarios para el suministro con 
todos los elementos determinados, el transporte de todos los componentes, su entrega, 
instalación y puesta en marcha en la Sección de Diagnóstico por Imagen de Madrid Salud. 
 
6.- RECEPCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO 
 
La supervisora del suministro será la Jefa de la Sección de Diagnóstico por Imagen de 
Madrid Salud. 
 
7.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
No procede. 
 
8.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

 En el sobre correspondiente a la documentación Administrativa (Sobre A)  los 
licitadores  incluirán la siguiente documentación: 

o Descripción detallada del suministro detallando todos sus componentes, 
materiales y características 

o Manual del operador (en su caso), instrucciones de uso y mantenimiento 
de cada uno de los elementos. 

 En el sobre correspondiente a los criterios valorables en cifras o porcentajes 
(sobre C)  se incluirá la siguiente documentación: 

o Documentación relativa a las mejoras técnicas así como la mejora 
económica ofrecida según lo determinado en los Criterios de Adjudicación 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  

o Se advierte a los licitadores que debe tenerse en cuenta que la inclusión de 
documentación correspondiente a “Criterios valorables en cifras y porcentajes” 
(Sobre C)  en el sobre relativo a “Documentación Administrativa” (Sobre A), 
siempre y cuando se vulnere el carácter secreto de la proposición de conformidad 
con el artículo 145.2 TRLCSP y los artículos 80 y siguientes del RGLCAP,  podrá 
ser causa de exclusión automática del licitador del presente Procedimiento. 
Así la documentación Técnica relativa al detalle exhaustivo del suministro 
ofrecido  debe incluirse en el Sobre de “Documentación Administrativa” (Sobre 
A). En dicho sobre no puede incluirse  la documentación correspondiente a los 
criterios valorables en cifras o porcentajes que correspondan a las mejoras 
económicas o técnicas, documentos que se incluirán, todos ellos, en el Sobre C, 
(Criterios valorables en cifras o porcentajes).  

 
LA JEFE DE SECCION DE LA UNIDAD DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN.  

 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA 

SALUD 


